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Résumé 
 
L'inspection en service de structures internes des réacteurs à neutrons rapides refroidis au 
sodium liquide constitue une problématique importante au CEA. Les méthodes ultrasonores 
permettent de s’affranchir du caractère opaque du sodium, sont insensibles au rayonnement 
et sont adaptées aux hautes températures. De plus, elles permettent des contrôles depuis 
l’extérieur du circuit sodium ; c’est dans ce cadre que s’insère cette communication. Il s’agit 
d’étudier la propagation des ultrasons dans une plaque masquée par n plaques immergées 
en sodium afin de la contrôler. La nécessité de propager le maximum d'énergie a orienté 
l'étude vers les ondes de Lamb dans des structures multicouches solide-fluide. La 
modélisation repose sur la méthode des matrices de transfert et conduit à l’optimisation du 
couple (angle, fréquence). Une étude expérimentale valide ce modèle sur un ensemble de 
plaques d’acier inoxydable immergées dans l’eau. Les possibilités de contrôle d’une plaque 
derrière n écrans sont analysées et discutées. 
 
Abstract 
 
The in-service inspection of internal structures of future liquid sodium-cooled fast reactors is 
an important issue of the CEA. The ultrasonic methods can overcome the sodium opacity, 
are insensitive to radiation and are adapted to high temperatures. Moreover, they allow to 
control from outside the circuit sodium; this communication regards this point. The 
propagation of ultrasounds is studied in a plate masked by n plates immersed in liquid 
sodium to control it. The need to obtain a maximum of propagating energy directed the study 
towards Lamb waves in layered solid-fluid structures. The model developed is based on the 
method of transfer matrix and leads to the optimization of the pair (angle, frequency). An 
experimental study validates the model on a set of stainless steel plates immersed in water. 
The possibilities for the control of a plate behind n screens are then analyzed and discussed. 
 
 
 
 
CONTEXTE DE L’ETUDE 
 
 
Le CEA, EDF et AREVA coordonnent un programme de recherche depuis 2006 [1] dont l’un 
des axes est l’amélioration des performances de contrôle et de réparation des réacteurs de 
génération IV refroidis au sodium liquide. 
 
Le sodium liquide présente des caractéristiques spécifiques. Tout d’abord, son opacité 
nécessite des techniques de contrôle de type ondes ultrasonores, électromagnétiques… De 
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plus, la température élevée (entre 400 et 550°C lorsque le réacteur est en fonctionnement, et 
environ 200°C lors des contrôles périodiques), et l’activité chimique du sodium liquide ont 
conduit à développer des instrumentations spécifiques pour l’inspection, comme des 
traducteurs ultrasonores haute température. 
 
La présente étude vise à analyser la capacité des ultrasons à permettre des mesures de 
contrôle volumique aussi bien depuis l’intérieur que l’extérieur du circuit sodium (cf. figure 1). 
 
 
 
Figure 1 : Inspection depuis l’extérieur du milieu sodium 
 
 
TRANSMISSION A TRAVERS PLUSIEURS PLAQUES IMMERGEES : THEORIE 
 
 
Méthode des matrices de transfert 
 
Le besoin de propager un maximum d’énergie à travers des milieux finis a orienté l’étude 
vers les ondes de Lamb. Ces ondes sont fréquemment utilisées dans des plaques seules, en 
air avec des traducteurs positionnés au contact, mais rarement dans le cas d’alternances 
liquide-solide. 
 
Les alternances de plaques en acier et de couches de sodium liquide peuvent être 
considérées comme un système multicouche (cf. figure 2). La méthode courante pour étudier 
la propagation des ondes dans les milieux multicouches est la méthode des matrices de 
transfert [2, 3]. L’idée est de construire la matrice de propagation d’un ensemble de couches 
à partir des matrices de transfert de chaque couche (reliant vitesses de propagation et 
contraintes aux interfaces d’entrée et de sortie), en appliquant les conditions de continuité 
aux interfaces entre chaque couche. On obtient le système d’équations suivant, reliant les 
vitesses ν et contraintes σ en sortie du multicouche (couches isotropes) avec celle à l’entrée 
[4] : 
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où M est la matrice de transfert du multicouche. 
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Figure 2 : Schéma d’une structure multicouche 
 
 
La matrice de transfert du système entier peut alors être utilisée pour calculer les coefficients 
de réflexion et de transmission sous l’hypothèse d’une onde plane incidente : 
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Z , où θ0 et θn+1 sont les angles de propagation dans les 
milieux 0 et n+1 respectivement. 
 
Le calcul prend en compte les réflexions multiples et les conversions de mode. Les ondes de 
Lamb sont donc modélisées. 
 
 
Coefficients de transmission théoriques pour 1 et 2 plaques 
 
Les coefficients de transmission sont calculés et représentés en niveaux de gris sur la figure 
3 en fonction de l’angle d’incidence et de la fréquence. Les modes de Lamb apparaissent 
sous la forme d’une transmission totale (en blanc sur la figure). Notons que les courbes de 
modes de Lamb sont les mêmes lorsque l’épaisseur de la plaque change, à une homothétie 
près selon la fréquence, puisque la génération des modes de Lamb est dépendante du 
produit fréquence x épaisseur. 
 
On peut observer que les modes de Lamb générés dans un système à deux plaques de 2 et 
3mm d’acier séparées par 43.8 mm d’eau sont exactement les mêmes que tous les modes 
de Lamb générés par chaque plaque prise individuellement. Aucun mode supplémentaire 
n’est donc généré par un système à n plaques (pour des épaisseurs de fluide suffisamment 
grandes). 
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(a)    (b)      (c) 
Figure 3 : Coefficients de transmission théoriques : (a) pour une plaque d’acier de 2mm d’épaisseur, 
(b) pour une plaque d’acier de 2mm et une de 3mm individuellement, superposés graphiquement,    
(c) pour un système avec une plaque de 2mm et une de 3mm séparées par 43.8mm d’eau. 
 
 
 
TRANSMISSION A TRAVERS PLUSIEURS PLAQUES D’ACIER IMMERGEES 
DANS L’EAU : COMPARAISON THEORIE/EXPERIENCE 
 
 
Divers essais expérimentaux ont été menés en eau, sur des plaques d’acier inoxydable 
d’épaisseurs 2 et 3 mm, dans différentes configurations afin d’étudier l’influence de différents 
paramètres : forme d’émission (impulsion, train d’onde), fréquence, nombre de plaques, 
espacement entre les plaques… Les premiers essais sur une plaque ont pu confirmer la 
propagation d’ondes de Lamb, avec des angles d’incidence en accord avec la théorie (en 
particulier 18° pour le mode S0 et 35° pour le mode A0 dans le cas d’une plaque de 2 mm et 
une fréquence de 1 MHz), comme le montre la figure 4. 
 
 
 
Figure 4 : Coefficients de transmission théoriques (-) et expérimentaux (-+-) 
sur une plaque d’acier de 2mm immergée en fonction de l’angle d’incidence 
 
 
Essais en eau sur deux plaques 
 
Les essais ont été effectués en immersion à l’aide d’un capteur émetteur-récepteur de 
fréquence centrale 1 MHz, qui émet une impulsion. Deux angles d’incidence ont été choisis, 
18° et 35°, permettant de générer les modes de Lamb S0 et A0 respectivement, dans la 
seconde plaque, de 2 mm d’épaisseur. Les ondes sont renvoyées en direction du capteur 
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par une fente usinée dans la seconde plaque. Cela revient globalement à un essai de double 
transmission. Un exemple de signaux acquis en éloignant le capteur progressivement (vis-à-
vis de la position qui correspond au maximum d’amplitude reçue) est montré sur la figure 5. 
 
 
 
Figure 5 : Exemples de signaux acquis pour des incidences de 18° et 35° 
 
 
L’amplitude maximale des signaux reçus est représentée en fonction de la distance du 
capteur à la fente, et les résultats sont présentés dans le tableau 1. 
 
 
 Essais Coefficients de 
transmission théoriques 
Résultats 
            S0 (à 18°)                      A0 (à 35°) 
 
2 
plaques 
de 2mm 
 
 
E/R  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maxi S0 ≈ 0.4 V          Maxi A0 ≈ 0.8V 
 
1 plaque 
de 3mm 
et 
1 plaque 
de 2mm 
 
 
 
E/R  
  
 
 
 
 
 
 
 
Maxi S0 ≈ 0.15 V          Maxi A0 ≈ 0.3V 
Tableau 1 : Résumé des résultats expérimentaux sur deux plaques 
 
 
Les essais montrent qu’il est possible de générer une onde de Lamb dans une plaque 
masquée par une autre dans l’eau, même si elles ne sont pas de la même épaisseur. 
 
L’amplitude décroît globalement de manière significative lorsque la distance à la fente 
augmente. On observe que la décroissance relative de l’amplitude est moins rapide dans le 
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cas de deux plaques d’épaisseurs identiques que lorsque les épaisseurs sont différentes. 
Elle est également moins rapide pour les cas avec deux plaques que pour le cas avec une 
seule. On peut penser que les deux plaques s’alimentent l’une l’autre en énergie puisque les 
ondes de Lamb émettent dans l’eau tout le long de leur trajet (on parle d’onde de Lamb 
rampante, ou « leaky Lamb wave »). 
 
L’amplitude absolue est quant à elle plus grande lorsque les deux plaques sont de même 
épaisseur. Le mode A0 est plus énergétique que le mode S0. 
 
 
Essais en eau sur trois plaques 
 
La même procédure expérimentale que précédemment est appliquée ici. La dernière plaque 
est toujours la plaque fendue de 2 mm d’épaisseur. Les deux mêmes angles d’incidence 18° 
et 35° sont donc choisis, afin de viser la détection de la fente dans la dernière plaque. Les 
résultats sont présentés dans le tableau 2. 
 
 
 Essais Coefficients de 
transmission théoriques 
Résultats 
            S0 (à 18°)                      A0 (à 35°) 
 
 
3 plaques 
de 2mm 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 plaque 
de 3mm 
et 
2 plaques 
de 2mm 
 
 
  
 
 
 
     S0 non détecté 
 
 
 
 
Tableau 2 : Résumé des résultats expérimentaux sur trois plaques 
 
 
Les essais montrent qu’il est possible de générer un mode de Lamb dans une plaque 
immergée masquée par deux autres plaques, excepté dans le cas du mode S0 avec une 
plaque de 3 mm et deux plaques de 2 mm qui n’a pas pu être identifié. 
 
Comme précédemment, l’amplitude reçue diminue de manière significative lorsque le 
capteur est éloigné de la fente. On observe que la décroissance de l’amplitude du mode A0 
légèrement plus lente dans les cas à trois plaques que dans les cas à une et deux plaques. 
 
 
CONCLUSIONS 
 
 
Les résultats théoriques en termes de coefficients de transmission en fonction de la 
fréquence et de l’angle d’incidence sont obtenus à l’aide de la méthode des matrices de 
transfert. Ils sont comparés aux résultats expérimentaux obtenus en eau, et montrent une 
bonne concordance. 
 
E/R
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Un défaut artificiel de type fente peut être détecté dans une plaque immergée située derrière 
un ou deux écrans en générant des ondes de Lamb dans la dernière plaque. L’atténuation 
constatée à ce stade est compatible avec les conditions industrielles de contrôle. Cette 
technique d’inspection montre donc un réel potentiel. 
 
La poursuite de l’étude se focalisera sur l’identification de la plaque contenant le défaut, et la 
localisation du défaut. Des essais à plus grande échelle (plaques plus épaisses) seront 
effectués en eau, puis en sodium liquide afin de qualifier la méthode. 
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